Dilution d’une solution concentrée de sulfate de cuivre : erreurs de manipulation.

Enoncé : un élève dilue 10 fois une solution concentrée de sulfate de cuivre pour obtenir 100,0 mL de solution fille. Au cours de cette dilution, il commet 10 erreurs. Saurez-vous les retrouver ?
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Correction :

1ère erreur : l’élève utilise une pipette sale (gouttes à l’intérieur)

2ère erreur : l’élève pipette directement dans le flacon de  solution de sulfate de cuivre.
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3ème erreur : le niveau de solution de sulfate de cuivre prélevé dans la pipette jaugée est en dessous du 1er trait de jauge.
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4ème erreur : il n’a pas versé un fond d’eau dans la fiole jaugée.

5ème erreur : il vide toute la pipette jaugée dans la fiole sans s’arrêter au 2ème trait de jauge.
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6ème erreur : le flacon de la solution de sulfate de cuivre n’a pas été rebouché.
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7ème erreur : il verse trop rapidement l’eau distillée (formation de mousse)

8ème erreur : il ne s’arrête pas de verser de l’eau distillée dans la fiole jaugée aux 2/3 pour agiter et homogénéiser la solution.
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9ème erreur : le bas du ménisque de la solution diluée est au-dessus du trait de jauge de la fiole jaugée.
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10ème erreur : la fiole jaugée lorsque la solution est prête n’a pas été bouchée.
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